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Kontaktinformationen des Herstellers

Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld, Niederlande

& +31(0)315t 257370
info@vanraam.com

& www.vanraam.com

Konformitat

Van Raam erklart als Hersteller, dass das Velo§3uwie sie in dieser
Gebrauchsanweisung beschrieben sind, gemar tkarordnung (EU) 2017/745
Risikoklasse 1, hergestellt wurde. Die Produkeefullen auRerdem die Richtlinie
2006/42/EG. Die Konformitatserklarung finden Sie auf der Website von Van Raam.

Einleitung

Diese Gebrauchsanweisung enthélt wichtige und notwendige
Informationen tber den Gebrauch Ihres RollstuhiteBitte lesen
Sie diese Anleitung griindlich durch, bevor Sie das Fahrrad in

Betrieb nehmen. Befolgen Sie stets die Anweisungen in dieser
Gebrauchsanweisung und bewahren Sie die Anleitung sorgféltic BITTE AUFMERKSAM
auf. Die aktuellste Version der Gebrauchsanweisung findea Si LESEN

auf der Produktseite des Fahrrads auf der Website

Www.vanraam.com
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http://www.vanraam.com/

Lieferung

lhre Lieferung muss Folgendes enthalten:

1 Rollstuhlrad mit etwaiger Verpackung

1  Gebrauchsanweisng(en)

1 Eventueller Smart Akku einschlieBlich Karte mit&elligem Code (abhangig von
den Optionen)

1 Eventuelles Ladegerat (abhéngig von den Optionen)

1 (Ersatz)Schlussel

Uberpriifen Sie die gelieferte Ware sofort nach Empfang. Im Fall von Beschéadigunden o
einer unvollstandigen Lieferung ersuchen wir Sie, umgehend Ihren Handler zu

kontaktieren. FGll en Sie bei der Anlieferun
Serviceformular fdadr das Roll stuhlrad®e auf d
Indikation

Die VeloPlus3 ist fur zwei Personen, Kindern oder Erwachsenen, bestimmt. Eine Person
als Fahrer und eine Person als Passagier in einem eigenen Rollstuhl wo die Ubertragung
nicht moglich oder schwierig ist.

Bestimmungsgemafer Gebrauch

Das Rollstuhlrad fiir einen normalen Gebrauch auf ebenem, festem Untergrund bestimmt.
Dabei sollte immer die fur Fahrrader Ubliche Achtsamkeit angewandt werden. Auf3erdem
mussen die Sicherheitshinweise, wie sie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind,
ausdrtcklich befolgt werden. Ferner sind die 6rtlichen Vorschriften fur die
Verkehrsteilnahme stets einzuhalten.

Das Rollstuhlrad ist flr zwei Personen bestimmt: eine Person als Fahrer und eine Person
als Passagier in einem eigenen Rollstuhl. Der Fahrarss selbstandig mobil sein und darf
keine schweren visuellen oder anderen Einschrénkungen aufweisen gitie
verantwortungsbewusste Teilnahme am Verkehr verhindern. Das maximale
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Fahrergewicht, Passagiergewicht inkl. Rollstuhlrad und das Gepéackgewichfi(mlen im
Kapiteln Tec hni s c he 3 giden nidht Gkeasthrittermwerdeil

Lesen Sie vor Nutzung des Fahrrads die SicherheitsmaRnahmen, um sicher zu gehen, dass
Ihr Rollstuhl daflr geeignet ist.

Jeglicher andere Gebrauch, einschlie3lich etwaiger Schaden oder Verletzungen, die daraus
entstehen kdnnten, fallt nicht in die Verantwaung des Herstellers.

Sicherheitshinweise

1 Achten Sie darauf, dass sich das Rollstuhlrad vor jeder Benutzung in einem
ordnungsgemaRen Zustand befindet. Uberpriifen Sie yeder Fahrt die
einwandfreie Funktion der Bremsen und der Beleuchtung und stellar Sicher,
dass der Reifendruck ausreichend ist (Empfehlung: 3 Bar).

1 Uberpriifen Sie regelmaRig, ob die Rader, der Lenker und der Sattel
ordnungsgeman befestigt und alle Schraubverbindungen gut angezogen sind.

1 Verwenden Sie das Rollstuhlrad nur auf einefiesten und ebenen Untergrund

1  Er wird nicht empfohlen, ein Gefalle mit mehr als 10% Neigung zu befahren, da
dies mit einem erhohten Risiko verbunden ist.

1  Geben Sie darauf acht, dass sich weite Hosen oder loshdngende Kleidungsstiicke
nicht in der Kette, den Sgichen oder den Pedalen verfangen.

1 Verwenden Sie zum Reinigen keinen Hochdrudder Dampfreiniger.

1 Benutzen Sie die Feststelloremse, wenn Sie das Rollstuhlrad parken (und
zuriicklassen). Fixieren Sie mit der Feststellbremse der Rollstuhlrad auch gegen
Wegrollen beim Auf und Absteigen und wenn der Rollstuhl die Rampe aofder
abgefahren wird.

1  SchlieRen Sie das Rollstuhlrad immer ab, wenn Sie es unbeaufsichtigt
zurticklassen.

1 Platzieren Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung auf der Rampe.

1 lhr Rollstuhl egnet sich, wenn der Schwerpunkt des Rollstuhls Giber den
Vorderradern des Fahrrads platziert werden kann und wenn er entsprechend der
Anleitungunt er der Uber sc h rfikieftwerdgRkarinl st uhl t r e

1 Achten Sie darauf, dass die Platte durch das Gehtides Rollstuhls von alleine
hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der Auffahrrampe steht. In dem Moment
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befindet sich der Schwerpunkt des Rollstuhls oberhalb der Vorderréader des
Fahrrads. Dies sorgt fiir die richtige Gewichtsverteilung des Fahrrades.
Besondere Vorsicht ist bei einem elektrischen Rollstuhl geboten, da dieser h&ufig
eine andere Gewichtsverteilung hat, wodurch der Schwerpunkt méglicherweise
nicht richtig positioniert werden kann.

1  Fahren Sie niemals ohne Passagier. Dies fiihrt zu einer Ingit@h des
Rollstuhlrads und kann geféahrliche Situationen zur Folge haben.

1 Stellen Sie lhre FuRRe oder andere Gliedmafgemals unter die Auffahrrampe.
Sie kénnten von beweglichen Teilen getroffen und verletzt werden.

1 Richten Sie den Rollstuhl immer iRahrtrichtung aus.

1  Achten Sie beim Bergabfahren darauf, dass keine gefahrliche Geschwindigkeit
erreicht wird. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit maRiger
Geschwindigkeit.

1 Wahrend einer Schwangerschaft ist aufgrund einer erhéhten Verletzungsgefahr
besondere Vorsicht geboten.

1  Stellen Sie das Rollstuhlrad nicht im direkten Sonnenlicht ab: Die Temperatur
einiger Teile kann Uber 41°C erreichen. Bei Hautkontakt kann dies
moglicherweise zu einer Ubersensibilisierung der Haut fihren.

1 Falls dasRollstuhlrad mit einem Elektromotor ausgestattet ist: Gewdhnen Sie
sich an die Funktionen des Elektromotors. Seien Sie beim Einschalten des
Elektromotors immer vorsichtig und lassen Sie sich durch die plétzliche Aktivitat
des Elektromotors nicht Uberrasche

Belastungsvermdgen

Die hichste zuléssige Belastung darf nicht tberschritten werden. Siehe dazu die
Informationen in der Tabelle mit den technischen Datén Kapiteln Te c hni s c he
Spezi fi lknalér Gebrawmahweisundinter der zulassigen Belastungird die
Gesamtbelastung verstanden, einschlie3lich der Ladung die auf dem Gepéacktrager und
dem Rollstuhl befordert wird.

Stellen Sie sicher, dass das zulassige Gepacktragergewicht nicht Gberschritten wird
(héchstens 20 kg). Auf dem Gepéacktrager dirfen ke Personen befdrdert werden.

/;?\ vanraam-
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Beschadigte oder verschlissene Teile

Der Austausch und die Reparatur von Bauteilen (Rahmen, Vordergabel, Beleuchtung,
Bremsen, Antrieb, Lenkung) durfesusschlief3lich durch einen Fachhandler durchgefihrt
werden. Anderenfdk erlischt die Garantie und Sie sind selbst fur etwaige Schaden
verantwortlich.

& Ersetzen Sie sicherheitsrelevante Bauteilsmnmer durch neue Bauteile!

Einstellen des Rollstuhlrads

Stellen Sie das Rollstuhlrad auf die GroRRe des Fahrers bevor Sia Bgtrieb nehmen. Dies
ist sehr wichtig, besonders fiir den Satteind die Lenkung.

Wenn eine optimale Einstellung mit den dargelegten Anleitungen nicht méglich ist,

wenden Sie sich bitte an lhren Handler, um eine geeignete Lésung zu finden.

Die Bremsensind serienmafig korrekt eingestellt und durfen nur wahrend der reguléaren
Wartung von lhrem Handler Uberpruft und eingestellt werden.

Achten Sie darauf, dass beim Einstellen der keine Finger oder andere

GliedmalRen eingeklemmt werden.

~ )
‘R) araam
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Sattelhthe

Die Sattelhdhe stellen Sie richtig ein, indem Sie sich auf
das Rollstuhlrad setzen und einen Ful? auf das Pedal in
seiner untersten Position stellen. In dieser Stellung

sollte das Bein gestreckt, aber dennoch entspannt sein.

Zum Verstellen des Sattels:

1. Offnen Sie den Schnellspanner [Al.
2. Schieben Sie den Sattel auf die richtige Hohe.
3. Schieben Sie den Sattel auf die richtige Hohe.

Achten Sie darauf, dass der Spanner so positioniert ist, das

keine Kleidung daran handgdeiben kann!

Wenn sich der Spanner zu leicht schlieBen lasst, ist die
Klemmkraft zu niedrig. Offnen Sie in diesem Fall den Spanjfidr - T eg
und ziehen Sie die Mutter [B] etwas starker an. Wenn eine

=T I S

besonders groRRe Kraft erforderlich ist, um den Spanner zu
schleRen, muss die Mutter etwas gelockert werden.

& Ziehen Sie die Sattelstangeicht weiter als bis zur
Markierung heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht wei
genug im Schaft und es besteht die Gefahr, dass die Stange
abbricht. Dies kann zu schweren Verletzungen fihren.

MIN INSERT

Lenkerhdhe

Die Hohe des Lenkers beeinflusst dérahrkomfort. Sie bestimmt den Druck auf die Hande
sowie die Rickenhaltung. Die bequemste Position bestimmen Sie in der Praxis selbst.

/;?\ vanraam-
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Zum Verstellen des Lenkers:

1. Loésen Sie die Schraube durch einige Umdrehungen
mit einem Inbusschlissel.

2. Schieba Sie die Lenkerstange in die richtige Position
und ziehen Sie die Schraube danach wieder fest an.

& Ziehen Sie die Lenkerstang@cht weiter als bis zur Markierung
heraus. Anderenfalls steckt die Stange nicht weit genug im N1
Schaft und es besteht die &ahr, dass die Stange abbricht. Digs "™ "=
kann zu schweren Verletzungen fihren.

Position des Lenkers

Der Lenker lasst sich neigen. Dies hat Einfluss
auf den Abstand des Lenkers zum Oberkorper.
Sie bestimmen in dePraxis selbst, welche
Position fur Sie am bequemsten ist.

Zum Neigen des Lenkers:

1. Loésen Sie die Schrauben [A] (falls vorhanden)
und [B] durch einige Umdrehungen mit einem
Inbusschlissel.

2. Neigen Sie den Lenker in die gewinschte
Position und ziehen Sidie Schrauben danach
wieder fest an.

3. Ldsen Sie die Schrauben [C] durch einige
Umdrehungen mit einem Inbusschlissel,
stellen Sie den Lenker wieder in die korrekte
(flache) Position und ziehen Sie die Schraube
danach wieder fest an.

~ .
‘R) araam
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Lenkerdrossel

Die Lenkedrossel beeinfluf3t die Stabilitat beim
Lenken. Durch Anziehen der Schraube erschwert
sich das Lenken und erhéht sich die Stabilitat. Sie
bestimmen in der Praxis selbst, was fir Sie am
angenehmsten ist.

Rollstuhltransport

Wenn Sie auflem VeloPlus3 einen Rollstuhl
transportieren mochten, folgen Sie bitte den
nachstehenden Anweisungen.

1. Ziehen Sie die Feststelloremse des
Rollstuhlrads an, indem Sie die linke
Bremse betatigen [A] und die Bremse mit
dem kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

3. Ziehen Sie den Hebel nach oben, sodass die
Auffahrplatte entriegelt wird und nach
unten fallt.

4. Schieben Sie den Rollstuhl rickwarts die
Auffahrrampe hoch. Bewegen Sie den
Rollstuhl nach hinten, bis die Auffaplatte
hochklappt und sich automatisch verriegelt,

wobei ein Klickgerausch zu héren ist.

5. Fixieren Sie den Rollstuhl mithilfe der drei
Riemen. Driicken Sie auf den Knopf, sodass
sich der Riemen I6st und befestigen Sie den
Haken am Rollstuhl.

Wichtig! Platzieren Sie den Rollstuhl
nur in Fahrtrichtung auf der Rampe.
(siehe Abbildung)

~ )
‘R) araam

Verson 22.03 N\

10/51



@ Wichtig! Stellen Sie sicher, dass sich
die Auffahrplatte verriegelt!
Andernfalls kann es zu sehr
geféahrlichen Situationen kommen.
Falls sich die Platte nicht verriegelt,
driicken Sie mit dem Fuf3 [A] darauf,
bis die Platte einrastet.

& Wichtig! Achten Sie daraufdass die Platte durch das Gewicht des Rollstuhfs
von alleine hochklappt, sobald der Rollstuhl auf der Auffahrrampe steht. I
dem Moment befindet sich der Schwerpunkt des Rollstuhls oberhalb der
Vorderrader des Fahrrads. Dies sorgt fur die richtige Gewselerteilung des
Fahrrades.

ﬁ\ vanraam-
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6. Draai vervolgens aan de sterknop om de
riemen strak te spannen.

7. Doe tenslotte de veiligheidsriem om de
passagier.

8. Steek de veiligheidspen weer in de
koppeling.

Um den Rollstuhl wieder vonRollstuhlrad zu
nehmen, folgen Sie diesen Schritten in umgekehrter

Reihenfolge.

Wichtig: Halten Sie den Rollstuhl beim Lésen der Haken fest, damit er

nicht von der Auffahrplatte rollen kann.

ﬁ\ vanraam-
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Vor der Inbetriebnahme

@ Entfernen Sie die Folie

Entfernen Sie die Schutzfolie von der
Platte, bevor Sie das Fahrrad benutzen.

Parkbremse

VerwendenSie die Feststellbremse immer, wenn
Sie das Dreirad abstellen und zurticklassen.

& Fixieren Sie das Dreirad mittels déydraulischen
Bremse, wenn Passagiere aubder absteigen.

Um die hydraulische Bremse zu festzumachen,

ziehen Sie die linke Bremse fest [A] und stellen Sie
die Bremse mit dem kleinen Hebel [B] fest.

& Versuchen Sie immer, daBahrradauf einer ebenen Flache abzustellen. Das

Dreiraddarf niemals an einer Steigung von mehr als 6 Grad abgestellt werden.

/;?\ vanraam-
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Beleuchtung

Normalerweise kann lhre Beleuchtung am Fahrrad manuell bedient und auf verschiedene
Positionen eingestellt werden. Wenn Iiffahrrad allerdings mit dem Silent Elektrosystem
ausgestattet ist, schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein, wenn das elektrische
System aktiviert wird. Untenstehend finden Sie die Anleitung zur Bedienung der manuell
wie auch der zentral geschaltetendeuchtung.

Manuell geschalteter Scheinwerfer

Das Vorderlicht hat einen Druckschalter mit drei
Standen:An/Auto/Aus .

Indem Sie den Druckschalter einmal betatigen,
schaltet sich das Vorderlicht ein, durch ein

weiteres Bestétigen des Schalters, erreicht es
den Stand oAuto® (ein
Minuten lang) und beim dritten Driicken ist das

Licht wieder aus.

Auto o A 1Féhktion:

Der Scheinwerfer schaltet sich (wenn sich d
an, wenn es dunkel ist, der Lichtsensoktviert wird und das Rollstuhlrad in Bewegung
ist.

Autoo Aus® Funktion:

Der Scheinwerfer schaltet sich automatisch nach 4,5 Minuten Stillstand in den Stand

oOAut 08©. Die Lichtstarke di mmt zundéach von
bevor das Licht vollstandig aus geht.

Stellen Sie den Winkel des Vorderlichts so ein, dassh das
Zentrum des Lichtblindelsingefahr zehn Meter vor dem
Rollstuhlrad befinden.

/;?\ vanraam-
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Unter dem Druckschalter an der Oberseite des
Scheinwerfers befindet sich ein
Batterieindikator, der, wenn didatterie fast leer
ist, rot leuchtet. Ersetzen Sie die Batterie

mdglichst bald, nachdem der Batterieindikator
rot aufleuchtet.

Das Vorderlicht wird inklusive vier vormontierten AAA Alkaline Akku geliefert. Vor der
ersten Verwendung muss eisicherheitsstreifen aus Kunststoff, welcher die Batterie
schitzt, entfernt werden.

Beachten Sie die folgenden Schritte, um die Akku
auszutauschen.

1. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite des
Scheinwerfers mit einem Schraubendreher.

2. Demontieren S& den Vorderschutz des
Scheinwerfers, indem Sie ihn ein wenig
drehen und nach vorne ziehen.

3. Ersetzen Sie die Alkaline Akku (1,5 \1500
mA) und montieren Sie den Vorderschutz.

& Die Beleuchtung nur bei Stillstand bedienen, um geféahrliche Situationen
mogliche Quetschungen zu vermeiden. Tipp: Verwenden Sie den automatis¢hen

Stand der Beleuchtung.

/;?\ vanraam-
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Manuell geschaltete Ruckleuchte

Das Ricklicht verfuigt tiber einen Ein

/Ausschaltknopf, mit dem man zwischen
Off - Auto - Onwéhlen kann.

Die Einstellungiunktioniert folgendermaf3en:

1 ZIxdrucken: Licht an

9 Zxdriicken: Licht funktioniert
automatisch

9 3xdriicken: Licht aus

I n der -RosStionkénh ta® Rucklicht

manuell ein und ausgeschaltet werdenin der
Position oAut oRuckichthal t et
mithilfe von Licht und Bewegungssensoren
automatisch ein und aus. Wenn nach einiger Zeit
keine Bewegung festgestellt wird, schaltet sich

das Licht automatisch aus.

Das Rucklicht funktioniert mit Akku. Wenn die
Akku fast leer sind, beginnauf dem Rucklicht
eine rote LED zu blinken. Folgen Sie den
nachstehenden Anweisungen, um die Akku zu
wechseln.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Halterung,
indem Sie auf die Zunge an der Unterseite
dricken.

2. Ersetzen Sie die Alkaliné\kku (1,5 \* 1500
mA) und montieren Sie die Abdeckung
wieder.

@ Akku belasten die Umwdeachten Sie bei
der Entsorgung die értlichen Vorschriften.

/;?\ vanraam-
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Zentral geschaltete Beleuchtung

Das Fahrrad ist mit einer zentral geschalteten ﬂ

Beleuchtung ausgestattet, wobei diBeleuchtung an die
elektrische Anlage angeschlossen ist.

elektrische Anlage aktiviert wird.

Stellen Sie den Winkel des Scheinwerfers so ein, das
der Mittelpunkt des Lichtstrahls elva zehn Meter vor
dem Fahrrad liegt.

Sie kénnen die Beleuchtung manuell einnd
ausschalten, indem Sie kurz auf die Ein/AURaste auf
dem Display oder auf die Taste an der Beleuchtung
driicken. Wenn die elektrische Anlage ausgeschaltet

) ) ) ) ) Eir/Aus-Taste
wird, schaltet sichdas Licht automatisch wieder aus.

@ Achten Sie darauf, dass bei Fahrten im Dunkeln immer eine Batterie am Fahrrad ist!

Sobald der Akku fast leer ist, wird der Motor beim Radfahren nicht mehr unterstiitzen. Die
schaltbare Beleuchtung wird weiterhin mitlem Fehlerstrom betrieben.

/;?\ vanraam-
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Gangschaltung

lhr Rollstuhlrad verfuigt Giber acht Gange. Die
Gangschaltung wird durch ein Drehen am
Handgriff bedient.

Wahrend des Drehensicht in die Pedale treten

Option: Wenn Ihr Rollstuhlrad hinten Uber einen

Elektromotor verfligt, miissen Sie beim Schalten
sehr wohlin die Pedale treten.

@3 Bitte beachten Sie!Schalten Sie nicht
und paddeln Sie dann riickwarts. Dies

kann dazu fithren, dass die Kette vom
Ritzel abspringt.

Uberpriifen Sie vor jeder Fahrt:

die Bremsen (einschlief3lich der Feststellbremse)
den Reifendruck (empfohlen: 3 bar)

die Beleuchtung

dass alle Teile gut befestigt sind

dass der Akku ausreichend geladen ist

=A =4 =4 -4 =4

Falls Sie bei der Uberpriifung UnregelméaRigkeiterstgtellen, dirfen Sie Ihr Rollstuhlrad
nicht benutzen!

Wie alle mechanischen Geréte ist das Rollstuhlrad Verschlei3 und schweren Belastungen
unterworfen. Wenn ein Bauteil der Belastung nicht standhalt, kann dies zu sehr
gefahrlichen Situationen fihren un&chaden oder Verletzungen beim Benutzer des
Rollstuhlrad zur Folge haben. Jede Art von Rissen, Kratzern oder Farbveranderungen an
schwer belasteten Bauteilen ist ein Zeichen dafir, dass der Bauteil ersetzt werden muss.

/;?\ vanraam-

Versbn 22.03 N Let'sall cycle
. 18/51



Wahrend desRadfahrens zu beachten
Nachdem Sie das Rollstuhlrad an die GréRe des Benutzers angepasst haben, kénnen Sie
das Rollstuhlrad in Betrieb nehmen.

Ihr Rollstuhlrad ist ein Dreirad. Ein Dreirad hat ein anderes Fahrverhalten als
ein Fahrrad mit zwei Radern!

Uben Sie besonders das Lenken von Kurven und das Bremsen, da ein Dreirad ganz anders
reagieren kann, als Sie es erwarten. Es kann sein, dass sich das Hinterrad an der
Innenseite bei engen Kurven vom Boden hebt. Um dies zu verhindern, kann sich der Fahrer
mit dem Kdrper in Richtung der Innenseite der Kurve lehnen.

Einer der Bremshebel (meistens der rechte) 16st die Bremse am Vorderrad aus. Hierbei ist
besondere Vorsicht geboten, da das Vorderrad bei einer starken Bremsung blockieren
kann, was zu einensturz fuhren kann. Stellen Sie sicher, dass Sie als Fahrer mit einer
dosierten Bremsung des Vorderrades vertraut sind!

& Falls das Dreirad mit einem Elektromotor ausgeristet ist, iben Sie bitte den
Umgang mit der Starthilfe und der Ruckfahrfunktion. Acht&ie darauf, dass
die Starthilfe oder die Rickfahrfunktion wahrend der Benutzung des Dreiradp
nicht unbeabsichtigt ausgeldst werden. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel
warten und die Pedale unbewusst nach hinten drehen, wird die
Ruckfahrfunktion aktiviet und das Dreirad fahrt nach hinten los.

& Hohe Geschwindigkeiten in Kurven und auf unebenem Gelande oder das

Fahren von engen Kurven kdnnen zu eindgdmkippen des Dreirads fuhren.

& Das Fahrrad verhélt sich anders, wenn es ohne Passagiefahren wird.

Probieren Sie dies erst vorsichtig aus!

fk\ vanraam-
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Wichtige Sicherheitshinweise fiir den Fahrer

1  Fahren Sie bei das Rollstuhlrad ersten Fahrt besonders vorsichtig.

1 Behalten Sie wahrend der Fahrt beide Hande fest am Lenker und die FiiRe auf
den Pedal@.

1  Testen Sie das Fahrverhalten der mit angemessener Geschwindigkeit auf einem
unebenen Untergrund. Auf diese Weise lernen Sie, besser auf unerwartete
Bewegungen des Rollstuhlrads und des Lenkers wahrend der Benutzung zu
reagieren.

1 Probieren Sie aus, wiéhfe Korperhaltung die Kippbewegung des Rollstuhlrad
beeinflusst. Lehnen Sie sich zur Innenseite der Kurve.

1 Kleine Hindernisse sollten mit angemessener Geschwindigkeit befahren werden.

Hindernisse Uber finf Zentimeter sind zu vermeiden.

1  Achten Sie beim Brgabfahren darauf, dass Sie keine geféhrliche
Geschwindigkeit erreichen. Bremsen Sie rechtzeitig und fahren Sie mit maRiger
Geschwindigkeit.

=a

Elektrosystem Silent

Das Silent System ist eine Tretunterstiitzung, die von Van Raam speziell fiir den
Freizeitmaikt entwickelt wurde. Das Silent System zeichnet sich aus durch:

Eine einfache Bedienung

Individuell regulierbares Fahrverhalten
Moderne und effiziente Elektronik
Besonders leistungsstarke Elektromotoren
Hochwertige und sichere Akku

ok wnNPE

Sehrzuverlassiges System

Das Silent System wird serienmaRig mit einem Basiahrverhalten ausgeliefert, das auf
lhr Rollstuhlrad abgestimmt ist. In den meisten Fallen sorgt dies fur ein gut regulierbares
und reibungsloses Fahrverhalten mit einem gutdfompromiss zwischen Unterstiitzung
und Reichweite.

/;?\ vanraam-
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In besonderen Fallen kann ein individuell angepasstes Fahrverhalten notwendig sein.
Informieren Sie sich bei lhrem Handler Uber die Mdglichkeiten eines maflRgeschneiderten

Fahrverhaltens.
Funktionen
Der Elektromotor hat die folgenden Funktionen: 4. Anzeigelampchen
1  Unterstitzung beim Radfahren
1 Starthilfe f”
¥ i 2. Stufe 1, 2 oder 3 ||| .
T Ruckfahrfunktion ‘H 3. Starthilfe
1  Zentral geschaltete Beleuchtung —

1. Ein-/Ausschaltknopf
Uber denEin-/Ausschaltknopf kann das

Elek i hal .
ektrosystem ein oder ausgeschaltet werden IAusschalinop

1 Einschalten: EifAusschaltknopf kurz driicken.
1 Ausschalten: EirfAusschaltknopf zwei
Sekunden lang gedriickt halten.

Nachdem das System eingeschaltet wurde, ist der Motor ak#iuf Stufe 1.

@ Wenn das System nicht benutzt wird, schaltet es sich nach einiger Zeit automatisch ab.

& Schalten Sie das Fahrrad vor dem Aufnd Absteigen, oder wenn Sie neben dem
Rad laufen und es festhalten, immer aus.

& Stellen Sie sicher, dass der Balter unter dem
Gepacktrager immer zur Seite geschoben ist wo sich
auch die Batterie befindet. Ihr Batterieschalter kann
auch eine mittlere Position haben. In diesem Zustandl
ist keine Batterie eingeschaltet.

/;?\ vanraam-
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2. Tretunterstiitzung Stufe 1, 2 und 3

Anhand der Unterstitzungsstufen 1, 2 und 3 kann die gewiinschte Tretunterstiitzung
eingestellt werden.

1. Geringe Unterstitzung, maximale Reichweite.
2. Mittlere Unterstiitzung, mittlere Reichweite.
3. Maximale Unterstiitzung, geringe Reichweite.

Wahrend des Fahrensdnn zwischen den verschiedenen Stufen gewechselt werden.

@L} Die Reichweite ist von verschiedenen Faktoren abhéngig und wird stark beeinflusst

durch: die Kapazitat und die Spannung des Akku; das Ausmalf3 der Unterstiitzung; die
Umgebungstemperatur; die Winde#irden Reifendruck; die Fahrgeschwindigkeit; das
Gewicht des Fahrers und der Ladung; den Gebrauch der Gangschaltung usw.

3. Starthilfe

Das Rollstuhlrad ist mit einer Starthilfefunktion ausgestattet. Damit kann der Fahrer bis
zu einer Geschwindigkeit vooa. 6 km/h fir maximab Sekunden anfahren, ohne dabei
selbst zu treten. Halten Sie dazu die Taste gedriickt. Ein nochmaliges Driicken der Taste
aktiviert die Funktion erneut. Bei gleichzeitigem Mittreten ist die Funktion so lange aktiv,
wie die Taste gedrikt wird, mit einem Maximum voré Sekunden und bis zur
Hochstgeschwindigkeit des Rollstuhlrad (20 km/h).

Verwenden Sie die Starthilfefunktion als:

1  Zuséatzliche Unterstltzung beim Anfahren.
1  Zusétzliche Unterstitzung beim Bergauffahren.

@ Bei einer starken Steigung kénnen Sie die Unterstiitzung auf Stufe 3 stellen und fir eine

maximale Unterstutzung wiederholt ef®v&ekunden lang auf die Starhilfe driicken.

/;?\ vanraam-
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4. Anzeigelampchen

Der Zustand des Akku wird durch farbige LaAmpchangezeigt. Die Anzeige besteht aus
funf griinen LEDs, von denen die am weitesten links liegende rot aufleuchten kann.

m Der Akku ist vollstandig geladenWenn der Akku verwendet wird,
nimmt die Anzahl der griinen Lichter ab.

mco Wenn zwei griine Lichter leuchterist der Akku zu 50% geladen.

m Wenn nur noch die rote LED leuchtet, ist der Akku fast leer und muss
entweder aufgeladen oder durch einen aufgeladenen Akku ersetzt
werden.

@CCCO Wenn die rote LED zu blinken beginnt, ist der Akku leer und der Motor
leistet keine Tretunterstiitzung mehr. Die schaltbare Beleuchtung
funktioniert jedoch weiterhin.

Der Akku ist au3erdem mit einem Knopf und einer
Anzeige ausgestattet, sodass durch einen kurzen [A]
Knopfdruck [A] der Ladestand kontrolliert werden
kann. Der Status de Akkus wird durch funf griine

Anzeigelampchen angezeigt, von denen die Lampe

aulRerst links blinken kann. In diesem Fall ist der Akku
fast leer. Wahrend des Aufladens wird der
Ladefortschritt des Akkus angezeigt.

Ruckfahrfunktion

Die Ruckfahrfunktion wird durch Rickwartstreten aus dem Stillstand aktiviert. Innerhalb
weniger Sekunden schaltet sich der Motor ein und der Rollstuhlrad fahrt mit ca. 2 km/h
rickwarts, solange riickwarts getreten wird.

/;?\ vanraam-
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2 Lassen Sie sich durch dotzliche Aktivitat des Elektromotors nicht
Uiberraschen. Wenn Sie zum Beispiel vor einer Ampel warten und die Pedald
spielerisch nach hinten bewegen, wird die Rickfahrfunktion aktiviert und der|

Rollstuhlrad fahrt nach hinten los!

Zentral geschaltete Belaichtung

Das Fahrrad ist mit zentral geschalteter Beleuchtung ausgestattet, wobei sich die
Beleuchtung automatisch einschaltet, sobald das elektrisches&m aktiviert wird.
Weitere Anweisungen finden Sie im Kapitel o

Weitere Funktionen

Das SmartDisplay verfiigt Uber eine automatische Dimmfunktion. Mittels eines
Lichtsensors wird das Licht des Displays automatisch gedimmt, wenn es sich im Dunklen
befindet.

Aufladen des Akkus

Fur eine optimaleLeistungsfahigkeit und Kapazitét
des Akkus empfehlen wir, den Akku im Innenraum
bei Raumtemperatur aufzuladen.

Verwenden Sie den Auflader nur wenn
die Umgebungstemperatur zwischen 0
und 35Grad liegt.

Zum Aufladen des Akkus:

1. Entriegeln Sie dem\kku durch eine
Vierteldrehung des Schllssels
2. Ziehen Sie den Griff nach vorne.

3. Ziehen Sie den Akku aus der Halterung.
4. Nehmen Sie den Akku mit. SchlieRen Si@s
Ladegeraterst an die Steckdose an. Die
grune LED leuchtet auf. Das Ladegerat

befindet sich jetzt im StandbyModus.

~ .
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5. Stecken Sielann den Ladeanschluss des Kabels in
den Ladepunkt des Akkus. Die rote LED leuchtet
auf. Das Ladegeréat ist nun am Aufladen.

Achtung!Ist der Akku nicht gut angeschlossen,

leuchtet die griine LEAhzeige auf (Startm-

Modus). Ziehen Sie den Stecker bei

unzureichender Verbindung aus der Steckdose

und reinigen Sie den Connector des Aufladers

mit einem trockenen Tuch.

6. Abhangig vom Zustand des Akku betragt die
Ladezeit etwa 2,5 Stundetei einem 13,6 Ah/36 V
Akku.

7. Sobald der Akku vollstandig aufgeladen ist, leuchtet
die LED kontinuierlich griin. Entfernen Sie nun
zuerst den Stecker des Ladegerats von der Batterie.

8. Trennen Siadann den Stecker des Ladegerats
heraus.

9. Setzen Sie den Akku wieder in die
Halterung ein. Schieben Sie den Akku
hinten an der Stange [A] vorbei. Driicken
Sie die Offnung an der Unterseite des
Akkus kiaftig auf den Strip.

[Al

[BI
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10. Ziehen Sie den Griff nach oben und
drucken Sie den Akku an der Oberseite
fest in den Controller.

11. Schlie3en Sie daraufhin den Griff und
verriegeln Sie den Akku.

Falls erforderlich, kann die Batterie audatirekt in
der Halterung aufgeladen werden.

/;?\ vanraam-
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Auflader:

LEDAnzeige | Status

Grin Stand- by

Rot Aufladen

Grin Akku vollstéandig aufgeladen

Rotes Blinken

Sicherheit: Polaritat wechseln; Kurzschluss; Uberhitzung;
Uberstrom; Uberspannung

Fir den Akku ist es besser, zwischendurch aufgeladen zu werden, anstatt zu

leeren Akku ab!

warten, bis der Akku vollstandig entleert ist. Stellen Sie das Fahrrad nie mit einem

Reserve Akku (optional)

Der Rollstuhlrad kann mit einem zwesn Akku ausgeristet
werden. Sobald der angeschlossene Akku leer ist, kdnnen Si
auf den ReserveAkku umschalten.

Kippen Sie den Schalter unter dem Gepacktréager nach rechts,

um den rechten Akku einzuschalten.

Durch Kippen den Schalters nach links wilér linke Akku
wieder eingeschaltet.

Deep- Sleep-Modus Akku

Wenn der Akku fast leer ist und eine Woche lang nicht benutzt wurde, wechselt der Akku
in den DeepSleep Modus. In diesem Modus benutzt der Akku mdglichst wenig Energie,

sodass seine_ebensdauer verlangert wird.

Il st der

AkSlkeepMomuse®eefann er nicht

benut zt

dem Deep Sleep Modus, wenn der Knopf auf dem Akku gedriickt wird. Er kann dann

wieder verwendet werden. Es ist empfehlenswert, den Akku eesifzuladen, bevor er

benutzt wird.

Verson 22.03
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Lade und Pflegetipps fir den Akku

1

Verson 22.03 N\

Stellen Sie das Fahrrad niemals mit leerem Akku langer ab. Wir empfehlen lhnen,
einen leeren Akku so schnell wie méglich wieder aufzuladen.

Der beste Ladestand fur die Aufbewahrung isireLadestand, bei dem drei bis

funf LEDs aufleuchten.

Uberpriifen Sie im Winter jeden Monat den Ladezustand lhres Akku und laden Sie
diesen auf, wenn weniger als drei LEDs aufleuchten.

Lagern und verwenden Sie den Akku vorzugsweise bei Temperaturen zwiséhen
und 20 Grad, vermeiden Sie héhere und niedrigere Temperaturen.

Laden Sie den Akku nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auf und sorgen Sie
dafur, dass der Akku nicht bei Temperaturen unter 5 Grad aufgeladen wird.
Verwenden Sie das Ladegerat nur in tdeenen Innenrdumen. Das Ladegerat darf
keiner Nasse ausgesetzt werden.

Verwenden Sie nur den mitgelieferten Van Raam Akku.

Laden Sie den Akku nur mit dem Ladegerat auf, welches mit dem Fahrrad
mitgeliefert wurde.

Das Akkugehause und das Ladegeréat dirferctt gedffnet werden. Bei

Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Handler!

Ein Van RaamAkku darf/kann aufgrund der Sicherheit und des unsachgefd@n
Betriebs des elektrischen Systems nicht Generalliberholt werden.

Lassen Sie den Akku nicht fallen. Dikann sowohl zu &uf3eren als auch zu
internen Schéaden fihren.

Bei einer Betriebsstérung des Fahrrads trennen Sie bitte den Akku vom Fahrrad.

Beachten Sie bitte, dass Ihr Rollstuhlrad bei niedrigeren Temperaturen (0°C und
darunter) weniger Unterstltzungteiaind dass sich der Akku dann schneller entleert.
Auch verlangert sich bei niedrigen Temperaturen die Ladezeit.

Jeder Akku entladt sich im Laufe der Zeit von selbst. Dieser Vorgang wird als

oSel bstentl adung® bezei chtaefgeladeBvard, ei nenmn
kann es durch Selbstentladung zu einer Tiefentladung kommen, was zu einem Defekt
des Akku fihren kann. Im Falle einer Tiefentladung erlischt die Garantie.

/;?\ vanraam-
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@ Beachten Sie bitte, dass jeder Akku im Laufe der Zeit schwachbBresed.
Verschlei3prozess des Akkus ist unvermeidbar und von mehreren Faktoren abhangig,

wie etwa von der Benutzung, der Anzahl der vollstandigaméddEntladungen und

der Umgebungstemperatur. Auch wenn der Akku nicht in Verwendung ist, nimmt die
Kapazidit ab. Sie kdnnen einen abgenutzten Akku zwar weiter verwenden, denken Sie
jedoch daran, dass sich der Aktionsradius verringert.

Méogliche Fehlfunktionen

1 Das System lasst sich nicht einschalten:
1. Uberpriifen Sie, ob der Akku ordnungsgeman befestigt ist.
2. Uberpriifen Sie, dass der Schalter unter dem Gepécktrager immer zur Seite
der Batterie gedriickt ist.
3. Uberpriifen Sie den Zustand des Akku. Wenn der Akku leer ist, laden Sie
diesen bitte auf.
4. Falls die oben genannten Schritte das Problem nicht beheben, wen8an
sich bitte an lhren Handler.
1 Die AkkuAnzeige LEDs auf dem Display blinken:
Der Motor kann sich durch kontinuierliche hohe Belastung méglicherweise
Uberhitzen. In diesem Fall verringert das System sicherheitshalber die

Unterstutzung.

1. Das System ist imremperaturschutzModus. Sie kdnnen mit verringerter
Unterstltzung weiterfahren.
2. Nach Abkuhlung wird die normale Unterstltzung und Anzeige automatisch
wiederhergestellt.
1 Die Unterstiitzungs LEDs auf dem Display blinken:
Dies bedeutet, dass eine Motorstorungorliegt. Bitte wenden Sie sich an lhren

Handler.

1 Falls auf dem Ladegerat eine rote LED blinkt, ziehen Sie bitte den Stecker vom
Netz und verwenden Sie das Ladegerat und den Akku nicht weiter. Bitte wenden
Sie sich in diesem Fall an Ihren Handler.

/;?\ vanraam-
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SicherheitsmalRnahmen Auflader

1 Laden Sie mit dem mitgelieferten Ladegerat nur Van Raamdn- Akkus auf.
SchlielRen Sie den Auflader nur an eine geeignete Steckdose ant(220
240 Volt AC 50 60 Hz). Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und den
Stecker vomAKkku, wenn der Auflader nicht verwendet wird.

9  Der Auflader darf ausschlieRlich von Personen benutzt werden, die die
Informationen aus der Bedienungsanleitung zur Kenntnis genommen haben
und mit der richtigen Verwendung des Aufladers vertraut sind. Halteie 8en
Auflader von Kindern fern, sie dirfen nicht damit spielen.

1  Der Auflader wurde fiir eine Verwendung in einer staubfreien, trockenen und
ventilierten Umgebung entworfen. Setzen Sie den Auflader nicht Wasser,
Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aublalten Sie den Auflader sauber
und trocken.

1 Laden Sie keine Akkus auf, die sich heil3 anflihlen. Der Akku darf héchstens
Zimmertemperatur haben, um aufgeladen werden zu dirfen. Beenden Sie
den Ladevorgang, wenn der Akku ungewdhnlich warm wird (>4%).

Achtung! Der Auflader kann sich beim Aufladen erhitzen (> 8D). Fuhlen Sie
erst vorsichtig am Auflader, ob Sie ihn anfassen kdnnen. Diese Temperatur
kann bei Bertihrung mit der Haut zu Hautreizung oder Erschrecken fiihren.

1 Verwenden Sie den Akku nicht, wenn dier sichtbar beschadigt ist oder
verandert wurde. Reparieren Sie den Auflader nicht! Nehmen Sie Kontakt mit
Van Raam auf. Sie durfen den Auflader nie selbst 6ffnen!

1 Lassen Sie den Akku wahrend des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt. Ziehen
Sie den Stecker aaider Steckdose und den Stecker vom Akku, wenn dieser
vollstéandig aufgeladen ist.

/;?\ vanraam-
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Van Raam EBike App

Die VanRaamE-Bike App ist eine kostenlose Smartphordé\pp, die Sie beim Fahren mit
Ihrem Elektrofahrrad von Van Raam nutzen kénnen.

Was kénnen Sie mit der Van Raam Bike App fiir Ihr SmartE-Bike tun?

Kann als luxuriéser Fahrradcomputer verwendet werden.
Akkudaten anzeigen.

Ratschlage zum Akku erhalten.

Fahrradeinstellungen andern.

Notruf mit GPS Standort an eineselbstgewahlte Nummer senden.
Gefahrene Routen anzeigen.

Informationen Uber das Fahrrad anzeigen.

Mein Fahrrad lokalisieren/finden.

=A =4 =4 4 -4 —a -—a A A

Push-Benachrichtigungen empfangen.

Mit der VanRaamApp ist es mdglich, sich Uber eine Bluetoettierbindung mit dem
Smart-Display zu verbinden. Sobald das Smalttisplay bereit ist, sich mit dem
Smartphone zu verbinden, farbt sich die Ein/AuBaste kurz blau.

R vanraam
&

Diese App kann als luxuridser Fahrradcomputer bei \Raem
Fahrradern mit Tretunterstitzung eingesetzt werden und entHal
darlber hinaus viele weitere Zusatzfunktionen. Das Dashboard in
der App zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, die Gesamtstrecke, de
Tageskilometerzahler, die Akkukapazitat und den Stromverbrauch
wahrend der Fahrt an. Fur weitere Fahrraddaten gibt es einen
Detailbildschirm mit u.a. Durchschnittsgeschwindigkeit,
Hochstgeschwindigkeit, Gesamtstrecke, Stromstarke,
Akkuspannung, Tretleistung und Tretfrequenz.

Die EBike App von Van Raam kann kostenlos aus dem Google Pla

Store oder Apple App Store heruntergelad werden.

Weitere Informationen tber die VaRaamApp finden Sie auf der Website von Van Raam:
www.vanraam.com.

R) vrraam
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Seit dem 15. Juli 2020 werden alle elektrischen Fahrrader von Van Raam alg

& Smart E-Bikesausgeliefert. Sie erkennen sie an dem grof3en Aufkleber mit
gelbem Rand auf dem Akku. Wenn Sie ein SmarBike haben und die
aktualisierte App herunterladen, gibt es noch mehr Méglichkeiten. Ein Smart
E-Bike sammelt technischeSpezifikationen wie z. B. Akuspannungen und
strome. Dadurch kdnnen Benachrichtigungen gesendet werden, wenn z. B.
der Akku leer wird.

AuRerdem sammelt das SmaifE- Bike auch Standortdaten des Akkus, wenn
Sie als Benutzer die Erlaubnis dazu geben. Van Raam sammelt ohne lhre
Zustimmung niemals personenbezogene Daten wieB. den GPSStandort.
Weitere Informationen Uber die gesammelten Daten finden Sie in der

Datenschutz und CookieErklarung auf der Website von Van Raam.

& Esist nicht mehr erlaubt, die Appvéhrend desRadfahrens zibedienen. Sie
darf nur imStillstandbedient werden. Die Benutzung eines Mobiltelefons
beim Radfahren ist strafbar

/;?\ vanraam-
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Zubehor

Abhangig von lhrer Bestellung kdnnen Sie das im Folgenden
aufgeflihrte Zubehor verwenden. WeitereBubehor ist bei
lhrem Fachhé&ndler erhéltlich.

Teilbarer Rahmen

Der Vorderrahmen kann vom Rollstuhlradteil

getrennt werden. Dies kann sich als praktisch
erweisen, wenn Sie das Rollstuhlrad zum
Beispiel aufbewahren wollen.

Zum Trennen des Mfolerrahmens:

1. Ziehen Sie die Feststelloremse des
Rollstuhlrad an, indem Sie die linke Bremse
betétigen [A] und die Bremse mit dem
kleinen Hebel [B] fixieren.

2. Ziehen Sie den rechten Handgriff (mit der
Gangschaltung) vom Lenker. Driicken Sie di
Kugel einum den Handgriff vom Lenker
nehmen zu kdnnen. Entfernen Sie auch die
Feststellboremse vom Steuersatz, indem Sie
sie gerade aus der Halterung herausheben
(dies kann etwas Kraft erfordern).

3. Hangen Sie den Handgriff mit dem
Bremshebel an den Gepécktrager oder eine
andere passende Stelle des Rollstuhlrad.

4. Senken Sie die Stitze. Dies tun Sie, indem Sie

unten driicken und danach den Drehknopf
wieder festdrehen.

/;?\ vanraam-
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5. Entfernen Sie de Sicherheitsstift.

6. Halten Sie den hinteren Teil
(Rollstuhlradteil) mit einer Hand fest und
ziehen Sie mit der anderen Hand den Hebel
[A] nach hinten, wodurch das Rollstuhlrad
abgekoppelt wird.

Der Rollstuhlteil steht dann auf dem
Stitzrad.

7. Ziehen Sie den Rollstuhlradteil aus der
Kupplung.Achtung! Das Rollstuhlradteil ist
schwer. Halten Sie den Rahmen mit beiden
Héanden gut fest.

8. Stellen Sie den hinteren Teil auf den
Stander.

Um das Rollstuhlrad wieder zusammenzusetzen,
folgen Sie dieen Schritten in umgekehrter
Reihenfolge.

fk\ vanraam-
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Windensystem

1. Leuchte
Es ist moglich, den Rollstuhl mit Hilfe einer

Winde auf das Fahrrad zu setzen.
Zur Verwendung des Windensystems:

1. Schalten Sie dasglektrische System ein.
Uberpriifen Sie, ob die Leuchte am
Bedienfeld leuchtet. Wenn dies nicht der Fall
ist, kbnnen Sie das Windensystem durch
kurzes Driicken der EifAus Taste auf dem
Display der elektrischen Anlage einschalten.

2. Setzen Sie die Parkbremsdes Fahrrads ein,
indem Sie die linke Bremse [A] driicken und
mit dem Hebel [B] sichern.

3. Entfernen Sie die Sicherheitsnadel.

4. Ziehen Sie den Hebel nach oben, so dass die S
Rampe entriegelt und nach unten fallt. Ein/Aus Taste

Let's all cycle
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5. Verwenden Sie das Bedienfeld am Fahrrad
oder die Fernbedienung, um die Winde , 5.
abzurollen. Driicken und halten Sie den
Knopf und fuhren Sie gleichzeitig die Winde
so, dass sie korrekt abrollt.

& Achttung! Die Winde nichweiter
abrollen als digote Linie auf dem
Band, sonst rollt das Band verkehrt
zuriick.

Bedienfeld am Fahrrad Fernbedienung

6. Stellen Sie den Rollstuldirekt vor die
Rampe und befestigen Sie den Haken am
Rollstuhl.

& Achtung! Platzieren Sie den Haken so
naheam Boden und in der Mitte des
Rollstuhls wie mdglich, um ein Kippen
und Verziehen des Rollstuhls zu
verhindern.

7. Verwenden Sie das Bedienfeld, um die Winde_ \
zurtickzu spulen. Halten Sie den Knopf ,
gedriickt und fuhren Sie gleichzeitig den \ \(&8
Rollstuhl so,dass er gerade auf die Rampe ‘ \ul '
gestellt wird.

8. Ziehen Sie den Rollstuhl auf die Rampe, bis
die Rampe automatisch kippt und verriegelt
und Sie ein hdrbares Klicken horen.

(Al
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Achtung! Stellen Sie sicher, dass die Rampe einrastet! Andernfalls kénnen sehr
gefahrliche Situationen entstehen. Wenn die Rampe nicht einrastet, driicken Sie

mit dem FuB3 [A], so dass die Rampe einrastet.

Stellen Sie sicher, dass die Rampe durch das Gewicht des Rollstuhls automatisch
einklappt, sobald der Rollstuhl auf die Rampe gestellird. In diesem Moment
liegt der Schwerpunkt des Rollstuhls Uber den Vorderradern des Fahrrads.
Dadurch wird die korrekte Gewichtsverteilung des Fahrrads gewahrleistet.

Stellen Sie den Rollstuhl nur in Fahrtrichtung nach vorne auf die Ranfgiehe
Bild)

C Der Haken der Winde ist nicht dazu gedacht, den Rollstuhl am Fahrrad zu
befestigen.

Um den Rollstuhl vom Fahrrad zu entfernen, fuhren Sie die folgenden Schritte in
umgekehrter Reihenfolge aus.

Halten Sie den Rollstuhl fest, wenn Sdke Haken I6sen, damit der Rollstuhl nicht
von der Rampe abkommt.

~ .
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Das Bedienfeld am Fahrrad und die Fernbedienung sind miteinander verbunden. Wenn die
Batterieleuchte auf dem Bedienfeld dauerhaft leuchtet, wird das Windensystem aktiviert
und die Fenbedienung (Remote Control, RC) geladen. Wenn sie zu blinken beginnt, ist die
Batterie der Fernbedienung fast leer und muss ersetzt werden.

RC

C@O C@O

/) vanraam
@

www.rfsolutions.co.uk

Fernbedienung

Befolgen Sie die nachsten Schritte, um die
Batterie der Fernbedienung zarsetzen.

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der
Rickseite durch das Ldsen der beiden
Schrauben.

2. Tauschen Sie die Batterie (CR2032, 3V)
aus, merken Sie sich die Position -+/
und montieren Sie die Abdeckung.

@ Batterien belasten die UmwéefolgerSie

bei der Entsorgung von Batterien die
ortlichen Vorschriften.

@ vanraam
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Technische Spezifikationen

Lange (cm) 253

Breite (cm) 110

Hohe (cm) 114

Einstieghdhe (cm) 28
Innenbeinlange (cm) 80- 95

Vorderrad 2086

Hinterrad 266

Gewicht (kg) ca. 64
Max.Ladung Gepackkorb / Gepéacktrager (kg) 20

Max. Fahrergewicht (kg) 110

Max. Passagiergewicht inkl. Rollstuhlrad (kg) 140%, 200
Bremsen, vorne Scheibenbremsen
Bremsen, hinten Cantilever / Felgenbremsen

1 Serienmalig

/;?\ vanraam-

/ Let's all cycle

Verson 22.03 N\
39/51



Wartung und Einstellungen durch den Besitzer

Im Folgenden finden Sie Anleitungen fur die Wartung und die Einstellungen, die Sie selbst
regelmanig vornehmen kdnnen. Dies sorgt daftr, dass |hr Rollstuhlrad in optimalem
Zustand bleibt.

Reinigung

Der Rahmen des Rollsturads kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Fur
Schmutzflecken kénnen Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.

Die Rader kdnnen mit einer feuchten Birste mit Kunststoffborsten gereinigt werden
(keine Drahtburste!). Der Sattel und die HandgriKkénnen mit milder Seife und Wasser
gereinigt werden.

& Verwenden Sie keinen Hochdrueloder Dampfreiniger!

Das richtige Schmiermittel

Die Kette sollte regelmafig (etwa alle 3 Monate) gereinigt und gepflegt werden.
Verwenden Sie ausschlie3lich spezielles Kettenfett oder Teflonspray. Dies ist der einzige
Weg, um sicherzustellen, dass die Kette geschmeidig lauft, wasserabweisend bleibt und

nicht rostet.

1. Reinigen Sie die Kette mit einem Tuch.
2. Behandeln Sie die Kette mit Fett oder Spray.
3. Entfernen Sie Uberschissiges Schmiermittel mit einem Lappen.

Andere Bauteile solltemicht mit Schmiermittel behandelt werden.

/;?\ vanraam-
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Inspektion des Rollstuhlrad

Es ist erforderlich, das Rollstuhlrad mindestens einmal im Jahr durch einen Fachh&ndler
inspizieren zu lassen, um weiterhin die Garantie beanspruchen zu kénnen. Benutzen Sie
hierf Gerdasedor mul ar , Wartung und Anpassung
Gebrauchsanweisung. Die erste Inspektion muss nach den ersten 200 Kilometern bzw.

nach 2 Monaten durchgefiihrt werden.

Bringen Sie das Rollstuhlrad im Fall von Stérungen oder Defeldefort zu Ihrem
Fachhandler zur Reparatur.

Ein Austausch von sicherheitsrelevanten Bauteilen (z.B. Rahmen, Bremsen, Beleuchtung,
Lenkung, Vordergabel und Antrieb) muss durch einen Fachhéandler durchgefiihrt werden.

Wenn Sie dennoch selbst Bauteile ersetzen méchtesind Sie selbst verantwortlich ftr
Schaden oder Verletzungen in Folge von unsachgemal montierten Bauteilen.

Verwenden Sie ausschlieRliobriginal Van Raam Ersatzteile. Diese sind Uber lhren Handler
erhaltlich. Auf Anfrage stellt Ihnen der Handler die me¢ndigen Informationen fur
Wartung und Reparatur zur Verfiigung.

Reparatur und Wartung durch den Fachhandler

Uberpriifen Sie wahrend der Inspektion Bremsen, Felgen, Beleuchtung, Kettenspannung
und Speichen. Uberpriifen Sie auBerdem die Profiltiefe der Reifeiese muss mindestens
1 Millimeter betragen. Verschlissene Reifen oder etwaige defekte Bauteile miissen
ausgetauscht werden. Uberpriifen Sie auch die Funktion der Feststellboremse. Mit einer
angezogenen, fixierten Feststellboremse darf das Rollstuhlrad saRghrer nicht wegrollen.

Kontrolle der Felgen

Durch das Zusammenspiel von Bremsen und Felgen ist nicht nur der Bremsbelag, sondern
auch der Zustand der Felgen von Bedeutung. Aus diesem Grund sollten die Felgen
regelmafig, zum Beispiel beim Aufpumpen deeifen, Uberpruft werden. Feine Risse im
Felgenrand an den Speichennippeln oder eine Verformung der Felge bei erh6htem
Reifendruck weisen auf einen starkeren Verschleil? hin. In diesem Fall muss die Felge
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ersetzt werden, da es sonst zu einer Verringerung dg&remsleistung kommen kann, oder
sogar zu einem Bruch der Felge, mit den entsprechenden gefahrlichen Folgen.

Reparaturen, Wartungen und Anpassungen dirfen nur mit original Van Raam Teilen
durchgeflhrt werden.

Einstellungen durch den Fachhéndler

Dierichtige Kettenspannung

Das Rollstuhlrad ist mit mehreren Ketten ausgestattet. Diese missen beweglich bleiben.
Die Kette sollte sich ohne Kraftaufwand etwa einen halben Zentimeter auf und ab

bewegen lassen.

Um die Kette gespannt zhalten, wird die
Hinterradachse verstellt. Folgen Sie hierfur den 2
folgenden Anleitungen: '

1. Lockern Sie die Mutter der
Hinterradachse ein wenig, sodass das
Hinterrad hin und her bewegt werden
kann.

2. Ziehen Sie die Schrauben auf den
beiden Kettenspannern an, waurch
sich das Hinterrad nach hinten
verschiebt und die Kette angespannt
wird. Achten Sie darauf, dass die Kette
wie oben beschrieben noch etwas Spiel
hat.

3. Achten Sie gleichzeitig darauf, dass das
Rad gerade und in der Mitte des
Rahmens sitzt. Nichnach links oder
rechts geneigt, siehe Abbildung [A].

4. Ziehen Sie die Muttern der
Hinterradachse leicht an.

[A]
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